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Objectifs 


ConnaTtre les bases des outils utilises 

— Differents outils 

- Caracteres techniques principales 

Point sur les unites de mesure 



Rappel: les unites de mesure 

• Gauge (G) 

• French (Fr) ou Charriere (Ch): 


Inch (In) ou Pouce («) 



Gauge 


Diametre externe des aiguilles 

Echelle decroissante non lineaire 

as-ji 

dn =0.0015 x W2 “TO” 


15 G 18 G 20 G 21 G 22 G 



1.8 mm 1.2 mm 0.9 mm 0.8 mm 0.7 mm 


25 G 



0.5 mm 








French ou Charriere 


Diametre de I'orifice dans lequel peut passer 
catheter 

1 Fr = 1 Ch = 1/3 mm 
3 Fr = 3 Ch = 1 mm 


Catheter de 4 Fr: necessite un trou de 4 Fr 

=> diametre externe de 4 Fr 

Introducteur de 4Fr: permet un trou de 4Fr 

=> diametre interne de 4 Fr 



Inch ou pouce 

• Unites de mesure du systeme metrique 

1 pouce = 1 inch = 2.54 cm 

0.014 In = 

: 0.356 mm 

0.018 In = 

: 0.457 mm 

0.035 In = 

: 0.889 mm 

0.038 In = 

: 0.965 mm 
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Aiguilles 

Catheterisme 

Angioplastie 


Embolisation 




2- Les aiguilles 


Ponction transcutanee d'un vaisseau 

Caract: 

— Longueur 

— Diametre externe (en G, code couleur standard) 

— Rigidite 

— Visibility renforcee sous echo (echo-tip) 



2- Les aiguilles 
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Unites de mesure 
Aiguilles 

Catheterisme 

- Introducteur 

- Guide 

- Catheter 

Angioplastie 

Embolisation 




3. a- Les introducteurs 


Acces vasculaire 

Caract: 

— Longueur 

— Diametre interne (en Fr) 

— Forme 

— Valve anti-reflux 

— Marqueur distal radio-opaque 



3. a- Les introducteurs 



3.b- Les guides 


2 roles 

— Franchissement 

— Support 

Caract: 

— Longueur 

— Diametre guide (en Inch) 

— Forme distale 

— Rigidite, revetement 



3.b- Les 
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3.c- Les catheters 

Injection (globale ou selective) 

Caract: 

— Longueur 

— Diametre externe en Fr et interne en Inch 

— Forme 

— Rigidite, revetement, marqueurs radio-opaques 



3.c 



Les catheters 
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Unites de mesure 
Aiguilles 

Catheterisme 

Angioplastie 

- Ballon simples 

- Ballons coupants 

- Ballons actifs 

Embolisation 




4- Angioplastie 


Catheter ballonnet 
Caract: 

- Longueur et diametre ballon 

— Longueur et diametre externe du catheter en Fr 

— Pression nominale et rupture 

• Ballon conventionnel ou haute pression 

- Revetement 

• Ballon coupant 

• Ballon actif 



4. a- Catheter ballonet 

Dilatation d'une stenose 
Caract: 

- Longueur et diametre ballon 

- Longueur et diametre (int/ext) du catheter 

- Pression nominale et rupture 

• Ballon conventionnel ou haute pression 

- Revetement 

• Ballon coupant 

• Ballon actif 



4. a- Catheter ballonnet 







Stent 


4.b- Endoprotheses 


Caract: 

- Longueur et diametre stent 

- Longueur et diametres (int/ext) du catheter 

- Porte par ballon 

- Auto-expansible 

- Matiere et revetement 

• Nu 

• Co u vert 

• Actif 



4.b- Endoprotheses 



4.b- Endoprotheses 
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Unites de mesure 
Aiguilles 
Catheterisme 
Angioplastie 

Embolisation 
-Agents temporaires 
- Particules 
-Agents mecaniques 
-Agents liquides 




5. a- Agents temporaires 


Thrombine 

Gelatine resorbable 

Caract: 

- Presentation variable (poudre, cube, plaque) 

• Taille adaptee a la situtation 

- Resorbable a partir 5 jours 



Occlusion vaisseaux petits et moyens calibres 

Risque ischemique moderee 


5. a- Agents temporaires 


• Thrombine 






5. a- Agents temporaires 


Gelatine resorbable 



5.b- Particules 


Micro-billes +/- calibrees 
Caract: 

- Diametre 

- Compressibilite 

- Agregabilite 

- Capacite a inclure un agent pharmaceutique 



Occlusion vaisseaux petits calibres 
Necrose parenchymateuse d'aval 


5.b- Particules 


• Micro-billes 



5.b- Particules 












5.c- Agents mecaniques 

Coils, plug, Pod 
Caract: 

— Diametre 

— Longueur 

— Mecanisme de largage 

— Pouvoir thrombogene (poils, hydrogel...) 



Occlusion vaisseaux petits, moyen et gros calibres 

Risque ischemique moderee 


5.c- Agents mecaniques 





5.c- Agents mecaniques 


Coils 
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3 coils de 12mm x 10 cm 1 

,, 2 coils de 1 2 mm x 20, cm 

; coils de 10 mm x 10 cu i 

3 coils de 7 mm x70 mm 1 coil de 6 mm x 10 cm 

I 3 coils de 8 mmtxi'iO/'f in 

Post-Embolisation [ 

2 coils de 7 mm x 1 0 cm 
1 coil de 5 mm x 8 CRTiij: 1 




5.c- Agents mecaniques 


• Plug (St-Jude Medical ®) 



5.c- Agents mecaniques 





5.c- Agents mecaniques 


• Pod (Penumbra ®) 



Packing Segment 

Soft Single SR Wire 


Copyright © 2014 Penumbra, Inc. All rights reserved, 8127, Rev. B 



5.c- Agents liquides 


Colies 

Onyx 

Sclerosants 
Alcool absolu 

Caract: 

— Viscosite variable 

- Obstruction +/- distale 



5.c- Agents liquides 




Embolisation: synthese 




Permanent 


Temporaire 


G ros vsx 


Petit vsx 


Coil s 

Plug 

Fils de suture 

Gelatine 

Particules 

Colle biologique 
Onyx 

Sclerosants 

Thrombine 

Gelatine 

Collagene 


Embolisation: synthese 

Anatomique: 

- Accessibility 

- Taille du vaisseau (flux) 

Cible et interaction avec le parenchyme d'aval 

- Tronculaire ou distale? 

- Parenchyme a respecter ou necrose? 

- Inflammation? 


Perennite de I'occlusion 



Conclusion 


Large gamme materiel 


Prise en charge de situation diversifiee 

— Arsenal large 

- Courbe apprentissage 


r 
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Utiliser ce que vous maTtriser! 
Maitriser en le plus possible... 


